
 

 

 

LUFTTEST 
Høytrykkskompressor luftkvalitet for pustegass 

EIER : Arendal UV klubb 

 

Kompressor modell: L&W 280 EC 

Serienummer:  
Time teller: 1563 

 

Målt Resultat  Krav  

Oksygen 21 % 20,5 – 21,5 % 
Vann 200bar 47 mg/m3 50 mg/m3 

Vann 300bar - mg/m3 30 mg/m3 
Olje 0 mg/m3 1 mg/m3 

Karbondioksyk 412 ppm 500 ppm 

Karbonmonoksyd 0 ppm 10 ppm 
Lukt Ingen  Ingen  

 

Resultat Godkjent X  Underkjent  

 

Diverse: Relativ fukt målt til 2,6 %. Temperatur  24,5 *C. 
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